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La incontinencia fecal en los Pacientes Críticos produce una serie de complicaciones como son: el 
deterioro de la integridad cutánea de la piel, infecciones, alteración en la autoestima del paciente, etc. 
Esta serie de problemas puede ocasionar un aumento en la media de estancia de los pacientes 
ingresados con repercusiones sanitarias y económicas. 
 
La evidencia científica nos indica que los sistemas tradicionales utilizados para la incontinencia fecal 
producen diferentes problemas potenciales aún sin solucionar. 
 
El sistema de control de la incontinencia fecal Flexi-Seal® FMS (Fig. nº1) produce una reducción de 
estos problemas y su efectividad está basada en diferentes estudios recientes que así lo demuestran 
(Martínez Estadella, G. et al, 2006), (Ares Sánchez, M. et al, 2006) (Bordes, J. et al, 2007), 
(Pelleschi, ME, 2008). 
 
Es necesario describir tanto la técnica de inserción como los Cuidados de Enfermería de este nuevo 




Fecal incontinence in critical patients predisposes them to several complications as: tissue viability 
problems, infections, or patients well-being effects. This kind of problems could increase average stay 
hospital, with economic and health system repercussions. 
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The evidence shows that traditional managements of fecal incontinence have adverse outcomes 
which are unresolved. 
 
The Flexi-seal® management system (FMS), reduces these complications, and its effectiveness is 
based on different studies (Martínez Estadella G et al, 2006), (Ares Sánchez M et al, 2006) (Bordes J 
et all, 2007), (Pelleschi ME, 2008). 
 
It is necessary to describe the insertion technique, and Nursing interventions orientated to patients 





La diarrea es un problema muy común en el medio hospitalario. No es una enfermedad, sino 
un síntoma. Consiste en un aumento de la frecuencia de defecación (en r/c patrón habitual 
del paciente) asociado a un incremento del volumen total de heces, (más de 300 ml/día) y 
una mayor fluidificación de las mismas (Lewis SM et al, 2004). 
 
Las diarreas según su etiopatogenia pueden clasificarse en: 
 
- Diarreas secretoras, donde hay un estímulo de los mecanismos secretores del intestino, 
de modo que la cantidad de agua y electrólitos secretados es mayor que  los absorbidos. 
Dentro de este tipo encontramos las diarreas producidas por infección de escherichia 
coli. 
 
- Diarreas osmóticas, se producen por la presencia de sustancias osmóticamente activas 
en la luz intestinal, que impiden o retrasan la absorción de agua. Es común en los 
síndromes de malabsorción o cuando se realizan grandes ingestas de sustancias que 
son mal absorbidas. 
 
- Diarreas motoras, debidas a trastornos de la motilidad intestinal, bien por una reducción 
del peristaltismo (que favorecería el crecimiento bacteriano y éste desencadenaría la 
diarrea), bien por un aumento del tránsito gastrointestinal, que implicaría una disminución 
del tiempo de  contacto con la mucosa del intestino, por tanto menor absorción en 
intestino delgado, de modo que llegaría al colon más cantidad del fluido de la que puede 
absorber. 
 
El control de la diarrea es una prioridad  en el cuidado de pacientes críticos (en medio 
hospitalario) tanto para reducir el riesgo de dermatitis y lesiones perineales, como para evitar 
la transmisión de infecciones nosocomiales y mejorar el confort del paciente. 
 
Hasta ahora las medidas físicas para la contención de la incontinencia fecal causada por 
diarrea eran, entre otras, el uso de pañales, empapadores de celulosa y sondas rectales 
semirrígidas. Todas estas medidas no permiten un control adecuado de la incontinencia, ni 
evitan muchas de sus complicaciones. De ahí la ventaja que supone el uso de dispositivos 





















- Pacientes conscientes con deposiciones líquidas o semilíquidas, encamados y con 
incontinencia fecal. 
- Pacientes inconscientes con deposiciones líquidas o semilíquidas. 
- Pacientes con limitación de la movilidad y diarrea. 
- Pacientes con lesiones graves perineales.  
 




- Pacientes tras cirugía intestinal distal: recto, sigma, etc. 
- Pacientes con tumoraciones en recto. 
- Pacientes con estenosis rectal. 
 










El sistema de control fecal Flexi-Seal® FMS se compone de los siguientes elementos: 
 
- Un catéter de silicona, con globo de retención de baja presión en su extremo distal.  
 
 




- Puerto para llenado del balón (se aconseja utilizar agua bidestilada) con señal indicadora 
de inflación. El volumen de llenado será de 45 ml (leyenda impresa “45 ml”). La jeringa 
está marcada hasta 45 ml. Esto reduce el riesgo de error en el llenado del globo. 
 
 





- Puerto de irrigación del sistema para realizar lavados (leyenda impresa “IRRIG”). 
- Bolsa recolectora (con filtro de carbón) transparente y  cerrada con sujeción y escala de 














Colocación del sistema 
 
- Realizar una inspección visual y tacto rectal en busca de contraindicaciones de la 
inserción de la sonda: hemorroides, estenosis, úlceras, fecalomas, etc. 
- Si el paciente está consciente, explicarle el procedimiento que vamos a realizar y pedir su 
colaboración. 
- Comprobar la integridad del globo. Llenar la jeringa con 45 ml de agua bidestilada y 
comprobar que el globo está íntegro. Retirar el volumen y dejarlo conectado al 
dispositivo. En numerosos estudios se ha demostrado que el llenado de dispositivos de 
este tipo con cloruro sódico al 0.9% (por ejemplo en la sonda uretral) puede cristalizar 
dentro de él, por tanto, se recomienda llenarlo con agua sin soluto para mayor seguridad 
(p.e. agua bidestilada). 
- Colocar la bolsa colectora al dispositivo. 
 
 
Inserción del dispositivo 
 
- Algunas referencias bibliográficas citan la inserción del dispositivo bajo sedación (Bordes, 
J. et al, 2007). 
- Colocar al paciente en decúbito lateral izquierdo, con las piernas flexionadas hacia el 
tórax. 
- Desplegar el dispositivo a lo largo de la cama. 
- Una vez colocados los guantes, se inserta el dedo índice, previamente lubricado (se 
aconseja lubrificantes “al agua”) dentro de la hendidura del globo (diseñada para ese fin), 
que deberá también ser lubrificado). La experiencia nos indica que la colocación del 
dispositivo sin lubrificar previamente el dedo a introducir, provoca el arrastre accidental 



















- Si el paciente está consciente, le explicaremos que realice la maniobra de Valsalva y deje 
de hacerla, relajándose en ese momento, que aprovecharemos para introducirle el 
dispositivo. 
- Insertar el globo a través del esfínter anal hasta llegar a la ampolla rectal). 
 
 
Figura 6. Inserción del globo a través del esfínter anal hasta llegar a la ampolla rectal. 
 
 
- Llenar lentamente el globo con 45 ml de agua bidestilada. La cámara oval situada a 
continuación de la conexión de llenado del globo indicará el “inflado” correcto. Una 
cámara demasiado expandida indica una colación incorrecta del sistema, fuera de la 
ampolla rectal. En este caso, vaciar el globo en su totalidad y colocarlo en su lugar 
correcto. 
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- Colocar la bolsa recolectora “en declive” para facilitar la salida de las heces. 
- Fijar la bolsa recolectora a la cama, de manera que el dispositivo no quede demasiado 
tirante. 
 
Mantenimiento del dispositivo y cuidados sobre el paciente 
 
- Comprobar que el dispositivo no esté acodado (un acodamiento prolongado podría 
ocasionar una obstrucción del mismo). 
- Comprobar que el dispositivo no esté tirante, evitando una retirada accidental. 
- Mantener la zona anal y peri-dispositivo, limpia y seca. 
- Valorar el volumen y consistencia de las heces. 
- A valorar lavados sistemáticos por día o turno, según estado de las heces. 
- Vaciar la bolsa recolectora al menos una vez al día y siempre que sea necesario. 
- Registrar los procedimientos y cuidados en la hoja de enfermería. 
 
Retirada del dispositivo 
 
El dispositivo se retirará ante una disminución del débito y frecuencia de deposiciones, ante 
la presencia de heces “normales”, dolor rectal en la zona de fijación del globo, hemorragia 
rectal y distensión abdominal. En cualquier caso, el dispositivo se retirará pasados 29 días 
(ref. fabricante). 
 
- Extraer el agua bidestilada del globo de retención. 
- Sujetar el dispositivo lo más cerca del paciente y retirarlo. 
- Lavar y limpiar la zona perianal del paciente. 




La creación de una hoja de registro y valoración enfermera del dispositivo de control fecal 
Flexi-Seal ® FMS para realizar un “trabajo de investigación” que permita mejorar los 
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cuidados de Enfermería en estos pacientes, y valorar los beneficios del uso del dispositivo a 
varios niveles. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS 
 
- Revisión bibliográfica de publicaciones relacionados con la incontinencia fecal, diarrea, 
medidas de control y cuidados aplicados a estos pacientes, y dispositivo Flexi-Seal ® 
FMS. 
- Creación de una hoja de registro y valoración enfermera del dispositivo Flexi-Seal ® 
FMS. 




- Tras realizar la búsqueda bibliográfica, hemos observado la escasa bibliografía 
relacionada con el producto a estudio y cuidados relacionados. 
- Dado que la aplicación de la hoja de registro se ha implementado en un sondeo, no es 
posible extraer resultados generalizables. 
- Diferentes estudios muestran cómo los métodos tradicionales de contención de la 
incontinencia fecal acarrean diversas complicaciones. 
 
 
CONCLUSIONES / DISCUSIÓN 
- Es necesario realizar una investigación más profunda sobre la utilización del dispositivo 
Flexi-Seal ® FMS, para determinar su efectividad a varios niveles; disminución en la 
aparición de  lesiones perineales, disminución en la transmisión de infecciones, y  
reducción de gasto económico. 
- La hoja de registro va a suponer una mejora en los cuidados de pacientes a estudio, y 
aumento de  bienestar. 
- Nos proponemos como objetivo fundamental la realización de un trabajo de investigación 




Sistema de control fecal Flexi-Seal® FMS 
Registro de enfermería 





ANTES DE LA COLOCACIÓN 
Estado de la piel UPP  







¿Ha comprobado la integridad del balón? Sí No  
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Observaciones: 
DESPUÉS DE LA COLOCACIÓN 
¿Ha sido fácil su inserción? Sí No  
Control de débito 
Fecha           
Volumen(ml)           
Consistencia           
Fecha           
Volumen(ml)           
Consistencia           
Valoración 
¿Fugas? Sí No  
¿Hemorragia? Sí No  
¿Olor? Sí No  
¿Obstrucción? Sí No  
En paciente consciente ¿malestar, dolor, 
quemazón en zona rectal, irritación? 
Sí No  
RETIRADA 
Días de inserción:  
Estado de la piel UPP  







Estado de la sonda:  
Observaciones:  
Ventajas con respecto a 
otros sistemas 
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